
Gebrauchsanweisung und  
Medizinproduktebuch 

Videomatic RP 
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1. Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit  (EMV) 
 
Das opto- elektronische Lesesystem geeignet für den Gebrauch in allen Einrich-
tungen einschließlich des Wohnbereichs und solchen, die direkt an ein öffentli-
ches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude für Wohnzwecke 
versorgt. 
 
Das opto- elektronische Lesesystem ist für den Betrieb in der angegebenen elekt-
romagnetische Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Betreiber sollte sicherstel-
len, dass es in der beschriebenen Umgebung benutzt wird. 
 
Das opto- elektronische Lesesystem benutzt HF-Energie ausschließlich für seine 
eigene Funktion. Deshalb ist die Störaussendung hochfrequenter Störgrößen 
sehr gering und die Möglichkeit, andere in der Nähe betriebene Geräte zu stören, 
sehr unwahrscheinlich. 
 
Trotzdem sollte berücksichtigt werden, dass gemeinsamer Betrieb des Gerätes 
zusammen mit anderen Geräten zu Störungen des Gerätes oder anderer Geräte 
führen kann. 
 
Daher sollte darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht unmittelbar neben  
oder auf einem anderen Gerät angeordnet werden darf. 
 
Wenn sich eine Anordnung des opto- elektronischen Lesesystems in unmittelba-
rer Nähe zu medizinischen, analogen Messgeräten nicht vermeiden lässt, muss 
der Anwender dieser Messgeräte darauf hingewiesen werden, dass eine Beo-
bachtung der Geräteergebnisse notwenig ist, um den bestimmungsgemäßen Ge-
rätegebrauch in der gewählten Anordnung zu überprüfen. 
 
Elektronische Geräte sind empfindlich gegen elektrische Entladung und gegen 
hochfrequente elektromagnetische Felder. 
 
Um Störungen des Gerätes durch HF-Störgrößen zu vermeiden, sollte der  
Anwender einen Mindestabstand zu tragbaren und mobilen  
HF-Telekommunikationsgeräten von einem Meter einhalten. 
 
Kombination mit Medizinprodukten 
 
Sollte der Betreiber bzw. Anwender das opto- elektronische Kamerasystem in 
Verbindung mit einem Medizinprodukt betreiben wollen, muss er zuvor die schrift-
liche Genehmigung von Reinecker Reha- Technik GmbH einholen. 
 
 
 
 

Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam lesen! 
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Vorsichtsmaßnahmen bei Änderung der Leistung des Pr oduktes 
 
Sollten sich die technischen Merkmale des Gerätes ändern, ist das Gerät auszu-
schalten und der Netzstecker zu ziehen. Das Lesesystem ist in diesem Zu-
stand nicht wieder in Betrieb zu nehmen . Informieren Sie sofort das Reinecker 
Reha– Technik GmbH Service- Center oder eines unserer Partnerunternehmen. 
 
Wiedereinsatz/ Installation und Wartung 
 
Die Geräte dürfen nur von Reinecker Reha- Technik GmbH technisch überholt 
und aufbereitet werden. Ein Wiedereinsatz darf nur nach sicherheitstechnischer 
Überprüfung durch Reinecker Reha- Technik GmbH erfolgen. Wartungs-/ In-
standhaltungsmaßnahmen müssen analog der DIN VDE 0751-1 ausgeführt wer-
den. 
Installation und Wartung müssen EMV- fachgerecht durchgeführt werden. Detail-
lierte Angaben sind geräte- und systemspezifisch. 
 
Sicherheitstechnische Kontrollen (§6 MP-Betrieb V):  
 
Die sicherheitstechnischen Kontrollen dürfen ausschließlich von Reinecker Reha-  
Technik GmbH oder einem autorisierten Unternehmen durchgeführt werden!  
Reinecker Reha- Technik GmbH schreibt keine Fristen für die sicherheitstechni-
schen Kontrollen vor. 
 
Die in §6 der Medizinprodukte- Betreiberverordnung gemachten Aussagen über 
Fristen - spätestens alle 2 Jahre- werden empfohlen. Die Beurteilung des sicher-
heitstechnischen Zustandes des Gerätes erfolgt durch die sicherheitstechnische 
Kontrolle in Anlehnung an die Norm VDE 0751. 
 
Umweltfreundliche Entsorgung nach EU Richtlinie 200 2/96/EG 
 
Das Gerät beinhaltet elektronische Bauelemente. Um Umweltkrisen oder Gefähr-
dungen durch nicht fachgerechte Entsorgung zu verhindern, muss die Entsor-
gung des Produktes, einschließlich des Zubehörs den rechtsgültigen Richtlinien 
entsprechen.  
 
 
 
 
 
Besondere Hinweise zu Transport und Lagerung: 
 
Dieses Gerät darf aus sicherheitstechnischen Gründen nur in der vorgesehenen 
Originalverpackung transportiert werden. Die Lagerung darf nur in geschlossenen 
und trockenen Räumen und in der Originalverpackung erfolgen. Folgende Lager– 
und Transportbedingungen sind einzuhalten: 
· Temperaturbereich –10° bis + 50° 
· Relative Luftfeuchtigkeit 30% bis 80% 
· Luftdruck 700– 1000hPa 
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Produktbeschreibung: 
 
Opto- elektronische Lesesysteme vergrößern Text- und Bildvorlagen. Diese wer-
den mittels der integrierten Kamera aufgenommen und auf einem direkt ange-
schlossenen Monitor dargestellt. 
 
Zweckbestimmung: 
 
Das opto- elektronische Lesesystem ist ein Medizinprodukt zum Vergrößern von 
Bild- und Textvorlagen. Stark sehbehinderte Menschen kompensieren damit ihre 
Sehbehinderung. 
 
Lebensdauer  
 
7 Jahre ab Herstellerdatum bei Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungszyk-
len. 
 
Schutzgrad/ Klassifizierung Type B 
 
Die Geräte sind nach Type B klassifiziert.  
 
Installationshinweis: 
 
· Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereich be-

stimmt. 
· Das Gerät darf nur in geschlossenen, trockenen Räumen aufgestellt und 

betrieben werden. 
· Es ist ein Gerät der Schutzklasse I 
· Das Gerät ist an eine dem Stand der Technik entsprechende Schuko-

Steckdose anzuschließen. 
· Die Öffnungen an den Gehäuseteilen sorgen für ausreichende Kühlung und 

dürfen nicht abgedeckt werden. 
· Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. 
 
 
Aufstellung des Geräts: 
 
Das opto- elektronische Lesesystem wird durch einen Medizinproduktberater an-
geliefert, aufgestellt und in der Bedienung erklärt. 
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Anleitung zum Kamera-Lesesystem Videomatic RP-V4.0  
Lieferumfang:        
 - Grundgerät         
 - Fernbedienung     
 - Gebrauchsanweisung 



Anschluss des Lesesystems:  

Anschlussfeld seitlich, rechts 
 
Links: Netzstecker Rechts: Netzstecker Monitor 
   
 
 
VGA Anschluss: 
 
   - Anschluss für 15-poligen VGA Stecker zum CRT oder TFT- 
     Monitor  
 
Hinweis zur Fernbedienung: 
 
   - Betrieb mit 2 Batterien des Typs AA 1,5V 
 
 
 
 
 
Inbetriebnahme  
 
An öffentlichem Netz anschließen, Netztaste an Frontblende betätigen, Gerät ist 
betriebsbereit. 
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Bedienfeld Frontblende  

1: Umschalter Fehlfarben/Echtfarben  
Von links beginnend im Uhrzeigersinn: 
· Echtfarben 
· Schwarz/Weiß negativ 
· Schwarz/Weiß positiv 
· Grün/Schwarz negativ 
· Gelb/Schwarz negativ 
· Gelb/Blau negativ 
 
2: Zoom-Drehschalter zur Regelung des Kamerafokus 
 
3: Taste zur Helligkeitsregelung / Zeilenlineal 
· Gedrückter Knopf: Regelung der Helligkeit 
· Knopf herausgezogen: Aktiviert das Zeilenlineal, welches per Knopf-

drehung nach oben und unten bewegt werden kann 
 
4: Netzschalter (Gerät ein/aus) 
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Bedienung des Lesetisches:  
 
1: Lesetisch in alle Richtungen frei beweglich. 
2: Lesetisch nur nach rechts oder links beweglich. 
3: Lesetisch ist blockiert, z.B zum Schreiben oder Transport. 
 
Warnhinweis: Der Lesetisch darf ausschließlich für Lesegut verwendet werden. 
Im Schiebebereich dürfen sich keine Gegenstände befinden! 



Infrarot-Fernbedienung:  
 
Hinweis: Fernbedienung arbeitet mit Infrarot - Beim  Arbeiten mit der Fernbedie-
nung diese immer in Richtung des Sensors ausrichten . 
 
Funktionen der Fernbedienung laut Abbildung 

Taste Zeilenlineal 
ein/aus 

Umschaltung Echt-
farben auf Fehlfar-
ben/Reset 

Umschaltung Fehl-
farben 

Kontrast plus bei 
Fehlfarben. 
 
Farbsättigung bei 
Echtfarbdarstellung 
 
Bildbegrenzung plus 
bei Funktion Maske 
 
Zeilenlineal ab 

Helligkeit plus Helligkeit minus 

Kontrast minus bei 
Fehlfarben. 
 
Farbsättigung bei 
Echtfarbdarstellung 
 
Bildbegrenzung  
minus bei Funktion  
Maske 
 
Zeilenlineal auf 

Umschaltung positiv/
negativ der Fehlfar-
ben 

Menütaste ein/aus 

Tasten „1“ „2“ und 
„3“: Funktion- Tasten  
(Voreinstellungen) 

8 



 
Menütaste         Durch Drücken der Taste wird das Menü ein/ ausgeschaltet   
 
Menü ein: Das Menü mit folgenden Wahlmöglichkeiten erscheint auf dem Bild 
  schirm:   
   - Bild-Einstellungen 
   - Auflösung z.B. XGA 75Hz 
   - Farb- Einstellungen 
   - Preset-Einstellungen 
   - Sprache 
   - Beenden 
 
 Hinweis: Sollte der Bildschirm aufgrund einer fals ch eingestellten Auflö-
sung (TFT Monitore dürfen nicht mit einer höheren a ls ihrer nativen Auflö-
sung betrieben werden) schwarz bleiben, führen Sie bitte einen Reset über 
die Fernbedienung aus (Siehe auch S.8). Hierbei ist  die Taste Umschaltung 
Echt– auf Fehlfarben mind. 4 Sekunden gedrückt zu h alten. 
 
Auswahl der Menüpunkte im Hauptmenü: 
 
   - Das Menü ist eingeschaltet 
 
   - Abwärtsbewegung durch Drücken der Taste  
 
   - Aufwärtsbewegung durch Drücken der Taste  
 
   - Bewegung nach rechts mit Taste  
    
   - Bewegung nach links mit Taste  
 
Verlassen des Hauptmenüs: 
 
   - Marker entweder auf „Beenden“ und durch Betätigung der Taste 
      
 
   - Oder durch direktes Ausschalten per Menütaste Ein/Aus  
 
Navigation aus Untermenüs zurück ins Hauptmenü 
 
   - Im Untermenü Marker auf zurück,  
        

Beschreibung der Menüeinstellungen       (Taste           ) 
 
     
 
Vergabe der Funktions-Tasten: 
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Hauptmenü: Bild-Einstellungen:  

 
 
    

   - Monitordrehung: Standard ist 0°, +90° 
 
 
 

    
   - 0 bis +15, Standard: 10 
 
 
 

 
 

   -  Der optische Zoom der Kamera beträgt 12-fach und 4-fach  
   digital. 
    
   Bsp.: Bei einem 19“ TFT und einer Auflösung von 1024*768,  
   60Hz entspricht dies einer Vergrößerung von 2,4-fach bis  
   105-fach. 
 

  
   Ein/Aus                 

 
   - Ist die Funktion Maske aktiviert, kann die Deckkraft der Sicht- 
   bereichsbegrenzung in 3 Stufen von 50% bis 100% mit den Tas-
   ten 
 
    Deckkraft +   
 
 
    Deckkraft - 
 
   angepasst werden. 
 

    
  Oben/Unten Rechts/Links 

 
   - Mit dieser Funktion lässt sich die Bildbegrenzung auf den 
   oberen und unteren sowie den rechten und linken Rand ein- 
   stellen. 
       
  
Hinweis: Die Funktion Maske kann über die Fernbedienung per Taste  und 
den Pfeiltasten rechts und links  geregelt werden. Sie dient zur Eingrenzung des 
sichtbaren Bereichs um Irritationen bei bestimmten Sehbehinderungen und Kon-
trastverhältnissen vorzubeugen.  
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Maximaler Digitalzoom: 

Maske: 

Untermenü: Monitordrehung 

Maskenart: 

Schärfen-Anhebung: 



 
Die Autofokus-Optionen zu den beiden verfügbaren Kameramodi im Einzelnen: 
    

    
    

   Halbautomatisch + Zoom 
   Nachdem das Bild scharfgestellt wurde, wird das Bild nicht mehr 
   nachgeregelt. 
 
   Dauernd 
   Fokus ist ständig aktiv und stellt die Vorlage nach jeder  
   Bewegung wieder scharf. 
 
   Halbautomatisch 
   Nach jeder Veränderung des Kamera-Zooms muss der  
   Autofokus einmalig aktiviert werden, um das Bild scharf zu  
   stellen.  
 

 
    
    

   4cm, 8cm 
   Um eine optimale Scharfstellung des Bildes zu gewährleisten,  
   kann das System hier an Auflagenhöhen bis 4 bzw. bis 8cm 
   angepasst werden. 
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AF Lesen 

Objekthöhe 



                       
Hauptmenü Auflösung:  

 
 
 
 
 

   Hier werden die Auflösungen angezeigt, mit denen das Lese- 
   system betrieben wird. Die Auflösungen können dem ange - 
   schlossen Monitor entsprechend ausgewählt werden. Zu  
   beachten ist, dass die Auflösung UXGA 1600*1200 nicht für 
   einen 19“ TFT Monitor geeignet ist. 
    
   Die ausgewählte Auflösung wird im Hauptmenü hinter dem 
   Menüpunkt Auflösung immer angezeigt. 

 
Auflösung des Monitors wird übernommen. 
 

 
 
 

Hauptmenü Farb-Einstellung  
 
Diese Optionen ermöglichen die Erstellung einer benutzerdefinierten Fehlfarb- 
kombination. 
 
Wichtig: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sich der Umschalter Fehlfarben/
Echtfarben (Siehe Seite 7) auf der Auswahl gelb/blau negativ befindet.  
 
 - Begeben Sie sich in den Modus „benutzerdefinierte Fehlfarbe“ 
 
 - Wechseln Sie nun in das Hauptmenü 
 
 - Wählen Sie hier den Menüpunkt Farbeinstellungen  
 
 - Nun sind die Punkte „Hintergrundfarbe“ und „Vordergrundfarbe“ nach be-
 lieben einzustellen, wählbar sind jeweils 8 Farben: Türkis, Weiß, Schwarz, 
 Rot, Grün, Gelb, Blau und Magenta. 
 
 - Nachdem Sie die gewünschte Farbkombination eingestellt haben, schlie- 
 ßen Sie das Menü, um in den Lesemodus „benutzerdefinierte Fehlfarbe“  
 zurückzukehren. 
 
 
 
 
    
 

Seite 1 anzeigen 

Seite 2 anzeigen 

Automatisch 
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Hintergrundfarbe Vordergrundfarbe 



Hauptmenü Preset- Einstellungen  
 
   Zoom Tele 
    
   Auto - Focus  
    
   Zoom - Wide 
 
 
 
   Den oben genannten Funktionen sind werksseitig die aufgeführ-
   ten Presets zugeordnet. 
 
Presetfunktionen sind: 
 
ZOOM TELE    MASKE EIN/AUS  MAXIMALE - 
ZOOM WIDE    MONITOR DREHEN  OBJEKTHOEHE 
AUTO FOCUS (EIN/AUS)         
  
Diese Presets können auf die Funktionstasten wie folgt gespeichert  
werden: 
 
   - Funktionstaste oder auswählen 
 
   - Presetfunktion mit Taste aktivieren 
 
   - Menü verlassen per Taste   
 

Funktion 1: 

Funktion 2: 

Funktion 3: 
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   - Mit Cursor auf Standardeinstellung 
    
   - Taste drücken 
  
   - Menü verlassen  

 
 

 
Diese Funktion ermöglicht die Speicherung unterschiedlicher Geräteinstellungen  
 
auf die Funktionstasten oder und deren Schnellumschaltung. 
 
Geräteeinstellung speichern: 
   - Cursor auf alternative Einstellungen stellen 
    
   - mit Taste bestätigen 
   
   - Menü verlassen mit    
 
   - Gewünschte Funktionstaste solange drücken (ca. 4 Sekunden) 
   bis Anzeige „Preset gespeichert“ auf dem Bildschirm erscheint. 
 
Auf diese Weise können weitere Geräteeinstellungen zum schnellen Wiederabruf 
wie folgt gespeichert werden: 
 
   - Menü einschalten per Taste  
    
   - entsprechendes Untermenü aktivieren 
    
   - Änderung der Funktion mit bestätigen 
 
   - Menü verlassen per Taste  
 
   - Die Funktionstaste, auf welche die gewünschte Geräteeinstel 
   lung abegspeichert werden soll, solange drücken (ca. 4 Sekun 
   den), bis die Meldung „Preset gespeichert“ erscheint. 
 
 
Hauptmenü Sprachen:  
 
   - Deutsch, Francais, Nederlands, English 

Auf alternative Einstellung: 

Auf Standardeinstellung: 
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Beispiel:  
 
Programmierbare Vergrößerungs-Einstellung über Funktions-Tasten  
 
   Den Funktions-Tasten können feste Vergrößerungen wie folgt  
   zugewiesen werden: 
 
   Beispiel 
    
   Preset 1: 5-fach Zoom 
   Preset 2: 20-fach Zoom 
 
   - Menüpunkt Preset-Einstellungen auswählen 
   - Untermenü mit Taste „3“ aktivieren 
   - Funktion 1 auf Preset 1 stellen 
   - Funktion 2 auf Preset 2 stellen 
    
   - Mit Taste          Menü verlassen 
    
   - Mit Zoomtaste an Kamerakopf Vergrößerung auf 5x einstellen  
   (Anzeige Monitor) 
   - Funktions- Taste 1 solange drücken, bis auf dem Bildschirm die  
   Anzeige „Preset gespeichert“ erscheint 
 
   Preset 2: 20-fach Zoom  
 
   - Mit Zoomtaste an Kamera Vergrößerung auf 20x einstellen 
    
   - Funktions-Taste 2 solange drücken, bis auf dem Bildschirm die
   Anzeige „Preset gespeichert“ erscheint 
   
   - Beim Drücken der Taste    regelt die Kamera die 5-fache  
    
   Vergrößerung und beim Drücken der Taste        auf 20-fache 
   Vergrößerung 
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Abstimmung der Fernbedienung auf definierte Geräte  
 
   Um mehrere Videomatic RP V4.0 in einem Raum betreiben zu  
   können, besteht die Möglichkeit, der Fernbedienung bis zu 9  
    verschiedene Kodierungen zuzuweisen.  
   Die Einstellungen sind über folgende Tasten zu speichern: 
 
 
 
    
   Jeweils in Kombination mit den Tasten  
 
   Die Bestätigung des jeweiligen Codes erfolgt durch einmaliges  
   Herausziehen und anschließendes Drücken des Schalters Hellig-
   keitsregelung/ Zeilenlineal (Siehe S.7) auf dem Bedienfeld der  
   Frontblende. 
 
 
Hinweis:  Beim Wechsel der Batterie der Fernsteuerung wird diese auf die
   Standardeinstellung zurückgesetzt. Beim Einsatz mehrerer  
   Geräte muss der zuvor vergebene Code folglich erneut  
   eingestellt werden. 
 
Achtung:  Sollte die Fernbedienung einmal nicht funktionieren, wird  
   empfohlen, den Code der Fernbedienung zu überprüfen und  
   gegebenenfalls neu zu vergeben. 
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Typ:                      Videomatic RP V4.0                    

Serien-Nr: 

Hersteller:            Reinecker Reha-Technik GmbH 

Lieferant: 

Anschaffungsjahr: 

* Betreiber:   1.                                       4. 

                     2.                                       5. 

                     3.                                       6. 

Endkontrolle: 

Liefer-/Versanddatum: 

Stromanschluss:                                    100-250 VAC    50/60 Hz 

Leistungsaufnahme:                                                    ca. 62 Watt 

Bildschirmgröße:                                        19“: B=380mm H=300mm 

                                                                   20“: B=410mm H=310mm 

Aufgestellt von: 

** Erste sicherheitstechnisch Kontrolle: 

 

* Achtung: Beim Wechsel des Betreibers, den neuen in der  
 nachfolgenden Spalte eintragen. 
**  Bei Wiedereinsatz ist eine neue sicherheitstechnische   
 Kontrolle erforderlich! 
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Datum Hersteller/  
Lieferant 

Name des  
eingewiesenen  

Verantwortlichen 

Handzeichen/ 
Stempel 

    

    

    

    

    

Betreiben und Anwenden 
§5 Abs. 1 MP BetreibV 
 
1. Funktionsprüfung 
2. Einweisungen 

Datum Beschreibung der Art und Folgen Handzeichen/ 
Stempel 

   

   

   

   

   

   

Funktionsstörungen oder wiederholte gleichartige Be dienugnsfehler 
 
§ 7 Abs. 2 Pkt. 6 MP BetreibV 
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Datum durchgeführt 
durch: 

(Person/Firma) 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahmen 

Handzeichen/ 
Stempel 

    

    

    

    

    

    

Instandhaltungsmaßnahmen 
 
(Wartung/ Inspektion/ Instandsetzung) 
 

Datum durchgeführt 
durch: 

(Person/
Firma) 

Ergebnis Bemerkungen 

    

    

    

    

    

    

Handzei-
chen/ Stem-

pel 

 

 

 

 

 

 

     

Sicherheitstechnische Kontrollen 
 
§ 6 MP BetreibV 
 

19 



Garantiebestimmungen 
 

Nur gültig innerhalb Deutschlands 

1. Die Sachmangelhaftung beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe. 
Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch Unterschrift auf dem Lieferschein bzw. 
durch die in der Gebrauchsanweisung eingetragenen Daten bestätigt. 

 
2. Die bei einer Reparatur oder Nachbesserung ausgetauschten Teile gehen 

in das Eigentum der Reinecker Reha-Technik GmbH über. 
 
3. Die Garantie- und Sachmangelhaftung umfasst nicht solche Schäden, die   

durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der 
Gebrauchsanweisung entstehen. 

 
4. Eingriffe durch nicht von Reinecker Reha– Technik GmbH bevollmächtigte 

Personen lassen den Garantieanspruch und den Gewährleistungsanspruch 
erlöschen, sofern der Schaden in ursächlichem Zusammenhang mit dem 
Eingriff steht. 

 
5. Ausgenommen von der Garantie und der Sachmangelhaftung sind die Glüh-

lampen, die der Beleuchtung der Lesegutauflage dienen und sonstige Ver-
schleißteile. 

 
6. Bei einer Reparatur oder Nachbesserung muss das Gerät im Originalkarton 

zu uns ins Werk Alsbach-Hähnlein geschickt werden. Porto-, Verpackungs- 
und Versicherungskosten werden nicht von uns übernommen. 

 
 Service-Nummer: 0 108 5 54 56 65 (14 Cent/Minute) 
 
 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 
 Ihre Vertretung: 
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